
引越し業者に運搬を依頼する廃棄物品のリスト
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3219 麻酔科 3A 手術室
手術室全域(麻酔
科)

- - - 廃棄 M-2906 PC PC（ﾌﾞﾗｳﾝ管） 単相100Ｖ 270Ｗ？

3227 麻酔科 3A 手術室 手術室全域(OP2) 3 手術部 手術室10 廃棄 M-0078 医療機器 全身麻酔器装置 ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ Cato Edition 535 785 1480 単相100V  280W 生体情報モニターと接続

3228 麻酔科 3A 手術室 手術室全域(OP4) 3 手術部
手術室10(婦人科
ｶｲｻﾞｰ/緊急)

廃棄 M-0211 医療機器 全身麻酔器装置 ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ Cato Edition 535 785 1480 単相100V  280W 生体情報モニターと接続

3244 麻酔科 3A 手術室 手術室全域(OP3) 4 手術部 手術室19(眼科) 廃棄 M-0095 医療機器 全身麻酔器装置 ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ Cato Edition 535 785 1480 単相100V  280W 生体情報モニターと接続

3245 麻酔科 3 手術室
手術室全域(CVｾﾝ
ﾀｰ前室)

4 手術部
手術室17（CVｾﾝ
ﾀｰ）

廃棄 M-2825 医療機器 全身麻酔器装置 ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙ Cato Edition 535 785 1480 単相100V  280W 生体情報モニターと接続

3248 中央材料室 2A 中央材料室
ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ兼
洗浄室

- - - 廃棄 J-0080 医療機器 無菌乾燥機 IMI 1170 520 2180 単相100V 18A

3249 中央材料室 2A 中央材料室
ｼﾞｪｯﾄｳｫｯｼｬｰ兼
洗浄室

- - - 廃棄 J-0080 医療機器 無菌乾燥機 IMI 1170 520 2180 単相100V 18A

3279 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(回復
室)

廃棄 M-1593 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 800 1850 930 -

3280 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(回復
室)

廃棄 M-1593 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 800 1850 930 -

3281 手術共通品目 3 手術室 手術室全域(廊下) 廃棄 M-1613 医療機器 手術台付属品及び架台 ﾏｯｹ 900 350 1200 -

3282 手術共通品目 3 手術室 手術室全域(廊下) 廃棄 M-1615 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 1150　30B0 500 1900 1000 -

3283 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(診察
室)

廃棄 M-1625 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 630 2200 950 -

3285 手術共通品目 3 手術室
手術室全域(CVｾﾝ
ﾀｰ前室)

廃棄 M-2831 医療機器 手術台付属品及び架台 ﾏｯｹ 800 21250 700 -

3287 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2972 医療機器 手術台付属品及び架台 ﾏｯｹ 1250 850 700 -

3288 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2973 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 1880 550 250 -

3289 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2974 医療機器 手術台付属品及び架台 ﾏｯｹ 1250 850 700 -

3290 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2975 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 1880 550 250 -

3291 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2976 医療機器 手術台付属品及び架台 ﾏｯｹ 1250 850 700 -

3292 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2977 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 1880 550 250 -

3293 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2978 医療機器 手術台付属品及び架台 ﾏｯｹ 1250 850 700 -

3294 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2979 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 1880 550 250 -

3295 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2980 医療機器 手術台付属品及び架台 ﾏｯｹ 1250 850 700 -

3296 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2981 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 1880 550 250 -

3297 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2982 医療機器 手術台付属品及び架台 ﾏｯｹ 1250 850 700 -

3298 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(載せ
替えﾎｰﾙ)

廃棄 M-2983 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 1880 550 250 -

3300 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(OPﾎｰ
ﾙ)

廃棄 M-2998 医療機器 手術台付属品及び架台 1250 850 700 -

3301 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(OPﾎｰ
ﾙ)

廃棄 M-2999 医療機器
手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ
整形(牽引)

2100 550 250 -

3302 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(OPﾎｰ
ﾙ)

廃棄 M-2999 医療機器
手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ
整形(牽引)

2100 550 250 -

3303 手術共通品目 3C 手術室
手術室全域(OPﾎｰ
ﾙ)

廃棄 M-3000 医療機器 手術台付属品及び架台 1250 850 700 -

3304 手術共通品目 3 手術室
手術室全域(CVｾﾝ
ﾀｰｲﾒｰｼﾞ)

廃棄 M-3007 医療機器 手術台及びﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ ﾏｯｹ 500 1900 1000 -

3332 中央材料室 2A 中央材料室 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ室（1） 廃棄 J-0031 医療機器 ﾌﾟﾗｽﾞﾏ滅菌器 J&J ｽﾃﾗｯﾄﾞ200 920 1150 1770 3相200V 15A

3333 中央材料室 2A 中央材料室 洗浄室（組立） 廃棄 J-0056 医療機器 ﾁｭｰﾌﾞ乾燥機 ｱｻﾋ医科 M881ｰB 610 450 1800

3338 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0132 家電 ﾌﾟﾘﾝﾀ ｷｬﾉﾝ PIXUS 320 180 220 単相100V 900W

3339 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0139 家電 ﾌﾟﾘﾝﾀ NEC MP092/061 460 420 320 単相100V 900W

3340 病理検査 2B 病理検査 準備室 - - - 廃棄 K-0099 家電 ﾌﾟﾘﾝﾀ ｷｬﾉﾝ Pixus 460 370 180 単相100V 100W

3372 中央材料室 2A 中央材料室 事務室 - - - 廃棄 J-0222 什器 掲示板 900 600
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3373 中央材料室 2A 中央材料室 更衣室（事務室横） - - - 廃棄 J-0235 什器 ﾛｯｶｰ(1人用) 510 320 1790

3374 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0107 什器 机 1500 750 700

3375 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0108 什器 ｲｽ（折りたたみ式・茶） 440 480 740

3376 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0108 什器 ｲｽ（折りたたみ式・茶） 440 480 740

3377 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0108 什器 ｲｽ（折りたたみ式・茶） 440 480 740

3378 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0108 什器 ｲｽ（折りたたみ式・茶） 440 480 740

3379 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0110 什器 机（片袖） 915 635 740

3380 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0110 什器 机（片袖） 915 635 740

3381 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0110 什器 机（片袖） 915 635 740

3382 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0111 什器 机（片袖） 915 635 740

3383 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0111 什器 机（片袖） 915 635 740

3384 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0111 什器 机（片袖） 915 635 740

3385 5D病棟 5D 臨床試験 臨床管理室 - - - 廃棄 O-0114 什器 掲示板 910 705 25

3386 手術共通品目 3C 手術室 手術室全域(受付) - - - 廃棄 M-2602 什器 傘立て Φ300 335

3387 麻酔科 3A 手術室
手術室全域(麻酔
科)

- - - 廃棄 M-2892 什器 ﾃｰﾌﾞﾙ 500 440 700

3388 麻酔科 3A 手術室
手術室全域(麻酔
科)

- - - 廃棄 M-2896 什器 ﾌﾞｯｸﾗｯｸ 800 300 650

3389 麻酔科 3A 手術室
手術室全域(麻酔
科)

- - - 廃棄 M-2896 什器 ﾌﾞｯｸﾗｯｸ 800 300 650

3390 麻酔科 3A 手術室
手術室全域(麻酔
科)

- - - 廃棄 M-2898 什器 棚（書籍用） 500 410 850

3391
手術共通品目
（洗浄・組立）

3C 手術室
手術室全域(洗浄･
組立室)

廃棄 M-0464 什器 平机 1700 850 740

3392 手術共通品目 手術室全域(OP5) - - - 廃棄 M-0172 血液凝固測定装置 平和物産 ﾍﾓｸﾛﾝ ﾚｽﾎﾟﾝｽ 27㎝ 19cm 22㎝ 単相100V 42W 下段HRS.110と同製品です
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